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Tiltenkt kapilleer | ADVARSEL: Oppbevares Importert og distribuert av:
blodprovetaking og brukes m utilgjengelig for barn. Denne Ascensia Diabetes Care
sammen med lansetter til - — _— i sma Norway AS

deler som kan forérsake Strandveien 50

kvelning hvis de svelges. ;‘%f_igelvsaker

* VARNING: Forvaras utom

réckhall for barn. Detta paket Kundeservice: +47 67 12 28 00
innehaller sma delar som g S 22

kan leda till kvavning om de diabetes.1@ascensia.com

engangsbruk. ® Avsedd for \u
insamling av kapillirt blod, fér ]
anvandning tillsammans med

engéngslansetter.  Tarkoitettu ‘
kapillaariverindytteen

ottamiseen, kédytettavaksi

yhdessé kertakayttoisten svaljs oavsiktligt. Importerad och distribuerad av:
lansettien kanssa. * VAROITUS: Sailytettava Ascensia Diabetes Care

lasten ulottumattomissa. Sweden AB .
MicroLe®Ne brukes til & ta fra Tama pakkaus sisaltdd G‘ustiv IIl:s Boulevard 34,
fingertuppen eller handflaten, for blodsukkermalinger med kompatible pienid osia, jotka voivat ? 635;73 oie

lansetter. MicroLer Nexr-stikkepennen er beregnet for bruk av én pasient aiheuttaa tukehtumisen
Stikkepennen skal ikke brukes til nyfodte.  McroLer®Nexr anvinds for attta ~ Vahingossa nieltyna.
kapillérblod fran fingertoppen eller handflatan i syfte att testa blodsockret

med kompatibla lansetter. Blodprovstagaren MicroLer Next ska anvéndas av

en och samma patient. Blodprovstagaren &r inte avsedd for nyfodda.

Sverige
Kundsupport: 020 - 83 00 84
diabetes@ascensia.com

Maahantuoja ja jakelija
Ascensia Diabetes Care

© MicroLer®Ni kéytetadn ottamiseen Finland Oy

i tai varten yhdessa Teknobulevardi 3
yhteensopivien lansettien kanssa. MicroLer Next -pistolaite on tarkoitettu 01530 Vantaa
yhden potilaan kayttoon. Pistolaitetta ei ole tarkoitettu vastasyntyneille. Suomi

Asiakaspalvelu: 0800 172 227
Tilaukset: 09 7479 0393
diabetes.2@ascensia.com

Utleserfunksjon for lansetten reduserer mulig personskade ved kassering av brukte
lansetter. ® Lansettborttagningsfunktionen minskar eventuella skador vid kasseringen
av anvanda lansetter. ¢ Lansetin irrotusominaisuus vahentad mahdollista
loukkaantumisvaaraa kaytettyjé lansetteja havitettaessa.

Se hele i i * Se bifogad for
fullstédndig procedur. e Katso tarkat toimintaohjeet sisallé olevasta pakkausselosteesta.

© 2025 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rettigheter forbeholdt.  Med ensamrétt.

 Kaikki oikeudet pidatetdén.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoen og Microlet er varemerker og/eller registrerte
varemerker for Ascensia Diabetes Care Holdings AG. * Ascensia, logotypen

Ascensia Diabetes Care och Microlet ar varumérken och/eller registrerade varumarken som tillhor
Ascensia Diabetes Care Holdings AG. ¢ Ascensia, Ascensia Diabetes Care -logo ja Microlet ovat
Ascensia Diabetes Care Holdings AG -yhtion tavaramerkkeja ja/tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.|
Pt www.diabetes.ascensia.com
c € Laget i Polen.
l ASCENSIA Tillverkad i Polen.
Diabetes Care 2797 5 ll016003"670107 Valmistettu Puolassa.
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Enkel, problemfri méling
Enkel, smidig testning
Helppo, l&hes kivuton
néytteenotto

Stikkepenn e Blodprovstagare
* Pistolaite

5 tydelige dybdeinnstillinger
5 tydliga djupinstéliningar

5 selkedd pistosyvyyden
asetusta

Sikkert munnstykke
Sakerhetslas pa munstycket
Turvalukittava kérkikappale

Enkel utigserfunksjon
for lansetten

Enkel lansettutstdtning
Helppo lansetin irrotus

ll i  Brukes med myke,
silikonbelagte
MicroLeT®-lansetter.

&P Anvind med smidiga
silikonbelagda
MicroLer®-lansetter.

1 SETT  ENHET e PAK|

MicroLer®-lansettien kanssa.
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1 MicroLeT®Next-stikkepenn
5 MicroLer® sterile lansetter,
belagt med myk silikon

1 MicroLer®Nexr-blodprovstagare
5 sterila MicroLer®-[ansetter,
belagda med mjukt silikon

1 MicroLer®Nexr-pistolaite

5 steriili MicroLer®-lansettia,
padllystetty pehmealld
silikonilla

MicroLET®-[ansett/
MicroLET®-lansett/
MicroLeT®-lansetti:
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